


DILUTION APRES RECHAUFFEMENT

1) Pipetez 20 pyL de milieu HW1 contenant les blas-
tocystes décongelés. Les blastocystes doivent se
trouver au milieu du HW1 (voir Figure 1). Expulsez
les blastocystes vers le puits 2 contenant du HW2.
Les blastocystes et le HW1 doivent étre disposés
en sandwich (voir Figure 2).

Figure 1. Blastocystes au
milieu du HW1

Blastocyste
HW1

Figure 2. Disposition de
HW1 et HW2 dans le
puits 2

Blastocyste

2) Apres 3 minutes, pipetez 20 pL de la solution
du puits 2 avec les blastocystes dans le puits 3.
Utilisez la disposition en sandwich comme dans
I'étape 1. Patientez 5 minutes. 5 minutes

3) Transférez les blastocystes dans le puits 4 avec
une quantité minimale de solution. Il n'est pas
nécessaire d'utiliser la disposition en sandwich.
Patientez 5 minutes. 5 minutes

4) Avant 'opération de transfert des blastocystes,
transférez les blastocystes dans un milieu de
culture pendant 2 a 4 heures.
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INDICAZIONE PER L'USO

Il kit di riscaldamento Vitavitro & destinato al
riscaldamento degli embrioni sottoposti a vitrifica-
zione mediante kit di vitrificazione VitaVitro per le
procedure di procreazione assistita.

POPOLAZIONE DI PAZIENTI PREVISTA
| dispositivi sono applicabili alla popolazione di

pazienti che necessitano del riscaldamento di
embrioni vitrificati.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto viene utilizzato per riscaldare gli
embrioni vitrificati per la tecnologia di riproduzione
assistita (ART). Contiene tre supporti: Terreno di
contenimento umano, soluzione riscaldante
umana 1 e soluzione riscaldante umana 2.

NUMERO DEL MODELLO E SPECIFICHE

Modello n. HW1 HW2 HHM
JD-1.0 15mLx2 | 1.0mLx1 | 1.8mLx1
JD-2.0 45mLx1 | 45mLx1 [ 45mLx2
JD-3.0 48mLx2 | 48mLx1 | 48mLx1
JD-4.0 20mLx5|20mL=x2 [ 20mLx3
JD-5.0 48mLx2 | 48mLx1 | 48mLx2
JD-6.0 20mLx5|20mLx3 [ 20mLx6
JD-7.0 30mLx2 | 30mLx1 30mLx2

SPECIFICHE

Test dell'embrione di
topo (1 cellula)

>80% di sviluppo in
blastocisti a 96 ore

Endotossina batterica <025 EU/mL
pH 7.2-7,6
Sterilita Sterile

| risultati dei test specifici per ogni lotto sono
disponibili nel Certificato di analisi (COA) fornito
con ciascun lotto.

COMPONENTI

1) Terreno di contenimento umano (HHM):
Terreno di coltura M199 tamponato HEPES
addizionato con albumina sierica umana (HSA).

2) Soluzione riscaldante umana 1 (HW1): Uguale
alla soluzione HHM, piu saccarosio 1,0 M.

3) Soluzione riscaldante umana 2 (HW2): Uguale
alla soluzione HHM, piu saccarosio 0,5 M.

4) Le fiale dei reagenti sono realizzate in
polipropilene (PP).

METODO DI STERILIZZAZIONE

Lavorazione asettica (compresa la filtrazione
sterilizzante e il iempimento asettico).

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare a una temperatura compresa tra
2°Ce8°C.

DURATA DI CONSERVAZIONE
12 mesi

PRECAUZIONI

1) L'utente deve essere un professionista qualifica-
to (ad esempio un medico o un embriologo).

2) Prima di utilizzare il kit, 'utente deve leggere e
comprendere il manuale d’'uso e ricevere una
formazione sulle procedure corrette.

AVVERTENZE

1) La sicurezza a lungo termine della crioconser-
vazione degli embrioni non & nota.

2) Tutti i prodotti ematici devono essere trattati
come potenzialmente infettivi. Questo prodotto
contiene albumina sierica umana (HSA). E
risultato negativo ai test per gli anticorpi contro
HIV-1/HIV-2, HCV e HTLV-1/HTLV-2 e non reat-
tivo per HBsAg (HBV) e sifilide. Tuttavia, nessun
test noto puod garantire che i prodotti derivati
dall'uomo non siano infettivi.

3) Non utilizzare nelle iniezioni.

4) Non utilizzare fiale che presentino segni di
danneggiamento, manomissione o perdite,
oppure particelle o torbidita.

5) Per evitare contaminazioni, utilizzare sempre una
tecnica asettica.

6) Non riutilizzare. Dopo l'apertura della fiala, eventuali
residui di terreno devono essere eliminati.

7) Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in
conformita alle normative vigenti sui rifiuti sanitari.

ALTRI MATERIALI RICHIESTI MA NON INCLUSI
- Microscopio stereoscopico

- Piano riscaldato sul microscopio

- Tappetino riscaldato vicino al microscopio

- 1 x piastra a quattro pozzetti (4WD)

- 1 x 35 mm piastra Petri

- Cronometro o timer

- Azoto liquido e scatola

- Pipette

PREPARAZIONE

1) Tutte le procedure devono essere eseguite a
temperatura ambiente (25-27 °C).

2) Tutte le piastre devono essere riscaldate a 25-27 °C.

3) HHM e HW2 devono essere riscaldati a 25-27 °C;
HW1 deve essere riscaldato a 37 °C.

RISCALDAMENTO ED ESPULSIONE

Le seguenti procedure prendono come esempio le
blastocisti. Le procedure per gli embrioni in fase di
divisione sono le stesse.

| volumi di gocce nelle procedure operative
sottostanti rappresentano una raccomandazione. Gli
utenti possono regolare il volume in base ai risultati
della convalida di laboratorio.

1) Preparare la piastra riscaldante (piastra Petri da 35
mm) con 1 ora di anticipo. Pipettare 3.000 pL di
HW1 a 25-27 °C e riscaldare a 37 °C. La quantita

di terreno inclusa in questo kit & sufficiente per
trattare tre blastocisti. Se si desidera trattare un
numero di blastocisti superiore a quello indicato,
sara necessario utilizzare un nuovo kit.

Trasferire la scatola di azoto liquido contenente i
dispositivi di conservazione da riscaldare nel luogo
in cui verra eseguita la procedura di riscaldamento.
3) Subito prima del riscaldamento, pipettare 900 pL
di soluzione HW2 a 25-27 °C nel pozzetto 2 di una
piastra Nunc a quattro pozzetti. Versare 900 pL di
HHM nei pozzetti 3 e 4.

Il riscaldamento del dispositivo di conservazi-

one deve essere effettuato come descritto nelle
istruzioni per I'uso del dispositivo di conservazione
utilizzato.
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5) La punta del dispositivo di conservazione conte-
nente le blastocisti vetrificate & immersa in HW1.
Assicurarsi che le blastocisti siano state recuperate
dal dispositivo di conservazione.

DILUIZIONE DOPO IL RISCALDAMENTO

1) Pipettare 20 pL del terreno HW1 contenente le
blastocisti scongelate. Le blastocisti devono trovar-
si al centro dell’lHW1 (vedere Figura 1). Espellere
le blastocisti nel pozzetto 2 contenente HW2. Le
blastocisti e ’THW1 dovrebbero essere disposte a
sandwich (vedere la Figura 2).

Figura 1. Blastocisti al
centro di HW1

Figura 2. Disposizione di
HW1 e HW2 nel pozzetto 2

Blastocisti

2) Dopo 3 minuti, pipettare 20 pL della soluzione del
pozzetto 2 con le blastocisti nel pozzetto 3. Utiliz-
zare il modello a sandwich come nel passaggio 1.
Attendere 5 minuti. 5 minuti

3) Trasferire le blastocisti nel pozzetto 4 con una
quantita minima di soluzione. Non & necessario
utilizzare il modello a sandwich. Attendere 5
minuti. 5 minuti

4) Prima di effettuare il trasferimento della blastocisti,
trasferirla nel terreno di coltura per 2-4 ore.
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Le istruzioni per I'uso in formato elettronico
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INDICAGOES DE UTILIZAGAO

O kit de aquecimento Vitavitro destina-se ao
aquecimento de embrides que tenham sido alvo de
vitrificagdo com o kit de vitrificagdo VitaVitro para
procedimentos de TRA.

POPULAGAO DE PACIENTES PRETENDIDA
Os dispositivos sao aplicaveis a populagdo de pacientes

que necessitem do aquecimento de embrides vitrificados.

DESCRIGAO DO PRODUTO

Este produto é utilizado para o aquecimento de em-
brides vitrificados em tecnologia de reproducéo as-
sistida (TRA). Contém trés meios: Meio de Preservacao
Humano (HHM), Solucéo de Aquecimento Humana 1
(HW1) e Solugao de Aquecimento Humana 2 (HW2).

NUMERO DO MODELO E ESPECIFICAGOES

n’;‘; d‘;‘l’o HW1 HW2 HHM

ID-1.0 15mL<2 | 10mL=1 | 18mLx1
020 | 45ml=1 | 45mLx1 | 45mLx2
D30 | 48mLx2 | 48mLx1 | 48mLx1
040 | 20mL=5 | 20mLx2 | 20mL~3
D50 | 48ml~2 | 48mLx1 | 48mLx2
1060 | 20mL=5 | 20mL=3 | 20mL+6
D70 30mL=2 | 30mL<1 | 30 mL~2

ESPECIFICAGOES

2 80% de desenvolvimento até
blastocisto em 96h

Ensaio em embrides
de rato (1 célula)

Endotoxina

bacteriana <025 EU/mL
pH 7.2-7.6
Esterilidade Estéril

Os resultados dos testes especificos do LOTE estdo
disponiveis no Certificado de Analise (COA) fornecido
com cada lote.

COMPONENTES

1) Meio de Preservagdo Humano (HHM): Meio M199
tamponado com HEPES, suplementado com
albumina sérica humana (HSA).

2) Solucédo de Aquecimento Humana 1 (HW1): Igual a
solugdo HHM, com a adicao de 1,0 M de sacarose.

3) Solugao de Aquecimento Humana 2 (HW2): Igual a
solugdo HHM, com a adicao de 0,5 M de sacarose.

4) Os frascos de reagente sao feitos de polipropileno
(PP).

METODO DE ESTERILIZAGAO

Processamento asséptico (incluindo filtracao
esterilizante e enchimento asséptico).

CONDIQéES DE ARMAZENAMENTO
Conservar entre 2 °Ce 8 °C

PRAZO DE VALIDADE
12 meses

PRECAUGOES

1) O utilizador deve ser um profissional formado (por
exemplo, um médico ou um embriologista).

2) O utilizador deve ler e compreender o manual do
utilizador e receber formacgao sobre os procedi-
mentos corretos antes de usar o kit.

ADVERTENCIAS

1) A seguranca a longo prazo da criopreservacdo de
embrides é desconhecida.

2) Todos os produtos derivados do sangue devem
ser tratados como potencialmente infeciosos. Este
produto contém albumina sérica humana (HSA).
Esta revelou-se negativa ao testar anticorpos an-
ti-HIV-1/HIV-2, HCV e HTLV-1/HTLV-2 e n&o reativa
para HBsAg (HBV) e sifilis. No entanto, nenhum
teste conhecido pode garantir que os produtos
derivados de seres humanos nao serao infeciosos.

3) Nao se destina a ser utilizado em injecdes.

4) Nao utilize frascos que apresentem sinais de
danos, adulteragao ou fugas, particulas em sus-
pensao e turvagao.

5) Para evitar a contaminacgéo, utilize sempre uma
técnica asséptica.

6) Nao reutilizar. Apds a abertura do frasco, qualquer
meio remanescente deve ser eliminado.

7) Apos a utilizacdo, o produto deve ser eliminado de
acordo com os regulamentos relevantes relativos
aos residuos médicos.

OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS MAS NAO
INCLUIDOS

- Estereomicroscépio

- Plataforma aquecida para microscépio
- Base aquecida préxima do microscopio
- 1 x placa de quatro pogos (4WD)

- 1 x placa de Petri de 35 mm

- Cronémetro ou temporizador

- Azoto liquido e caixa

- Pipeta

PREPARAGAO

1) Todos os procedimentos devem ser realizados a
temperatura ambiente (25-27 °C).

2) Todas as placas devem ser aquecidas a 25-27 °C.

3) As solucbes HHM e HW2 devem ser aquecidas a
25-27 °C; a solucdo HW1 deve ser aquecida a 37 °C.

AQUECIMENTO E TRANSFERENCIA

Os procedimentos seguintes utilizam blastocistos
como exemplo. Os procedimentos de clivagem de
embrides sao semelhantes.

Nos procedimentos operacionais, recomendam-se os
volumes de gotas indicados abaixo. Os utilizadores
podem ajustar o volume de acordo com os
resultados da validacdo do seu laboratério.

1) Prepare a placa de aquecimento (placa de Petri
de 35 mm) com 1 hora de antecedéncia. Utilize
uma pipeta para adicionar 3000 pL de HW1 a
25-27 °C e aquega até 37 °C. A quantidade de
meio incluida neste kit é suficiente para processar
trés blastocistos. Caso seja necessario processar
mais do que este niumero de blastocistos, serd
necessario utilizar um novo kit.

2) Transfira a caixa de azoto liquido com os dispos-
itivos de armazenamento a aquecer para o local
onde ira realizar o procedimento de aquecimento.

3) Pouco antes do aquecimento, utilize uma pipeta
para adicionar 900 pL da solugdo HW2 a 25-27 °C
ao pogo 2 de uma placa Nunc de quatro pogos.
Coloque 900 pL de HHM nos pogos 3 e 4.

4) O aquecimento do dispositivo de armazena-
mento deve ser efetuado conforme descrito nas
instrugdes de utilizagdo do dispositivo de arma-
zenamento utilizado.

5) A extremidade do dispositivo de armazenamento
com os blastocistos vitrificados deve ser imerso na
solucdo HW1. Certifique-se de que os blastocistos
foram recuperados do dispositivo de armazena-
mento.

DILUIGAO APOS O AQUECIMENTO

1) Utilize uma pipeta para transferir 20 yL do meio
HW1 contendo os blastocistos descongelados. Os
blastocistos devem estar no centro do HW1 (ver
Figura 1). Transfira os blastocistos para o Poco 2,
que contém HW2. Os blastocistos e o HW1 devem
formar um padrdo em “sanduiche” (ver Figura 2).

Figura 1. Blastocistos no
centro do HW1

Blastocisto
HW1

Figura 2. Disposi¢céo do
HW1 e do HW2 no pogo 2

Blastocisto

2) Apds 3 minutos, utilize uma pipeta para transferir
20 pL da solugdo do Pogo 2 com os blastocistos
para o Pogo 3. Use o padrao em “sanduiche” tal
como no passo 1. Aguarde 5 minutos. 5 minutos

3) Transfira os blastocistos para o Poco 4 com uma
quantidade minima de solucédo. Ndo é necessario
usar o padrdo em “sanduiche”. Aguarde 5 minutos.
5 minutos

4) Antes de realizar a transferéncia dos blastocistos,
transfira-os para o meio de cultura durante 2 a 4
horas.
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As instrucdes de utilizagao eletrénicas (e-IFU)
do dispositivo sdo idénticas a cépia impressa
e podem ser encontradas, juntamente com o
Resumo de Seguranca e Desempenho Clinico
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A ocorréncia de qualquer incidente grave
relacionado com o dispositivo pode ser
comunicado ao fabricante e a autoridade
competente do Estado-Membro da UE em
que o utilizador e/ou o paciente esta
estabelecido.
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WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zestaw do ogrzewania VitaVitro jest przeznaczony
do ogrzewania zarodkéw poddanych witryfikacji przy
uzyciu zestawu do witryfikacji VitaVitro w ramach
procedur ART.

DOCELOWA POPULACJIA PACIJENTOW

Wyroby te sa przeznaczone dla pacjentéw
potrzebujacych ogrzania zarodkéw poddanych
witryfikacji.

OPIS PRODUKTU

Produkt stuzy do ogrzewania zarodkéw poddanych
witryfikacji w ramach technik wspomaganego
rozrodu (ART). Zawiera trzy podtoza: podtoze do
przechowywania materiatu ludzkiego oraz roztwory
11 2 do ogrzewania materiatu ludzkiego.

NUMER MODELU | SPECYFIKACJA

Nr modelu HWI1 HW2 HHM
ID-1.0 15mLx2 [ 1.0mLx1 | 1.8mLx1
D20 | 45mLx1 | 45mLx1 | 45mLx2
ID-30 | 48mLx2 | 48mLx1 | 48 mLx1
D40 | 20mLx5 | 20mLx2 | 20mL~*3
ID50 | 48mLx2 | 48mLx1 | 48 mLx2
JD60 | 20mLx5 | 20mLx3 | 20mL=6
ID-7.0 30mLx2 | 30mLx1 | 30 mLx2

SPECYFIKACIE

Badanie zarodka
myszy (1 komorka)

>80% rozwoju do blastocysty
po 96 godzinach

Endotoksyna

bakteryjna <0.25 EU/ml
pH 7.2-76
Sterylnosc¢ Sterylny

Wyniki testow poszczegdlnych partii sg dostepne
w Certyfikacie analizy (COA) dotaczonym do kazdej
partii.

SKLADNIKI

1) Podtoze do przechowywania materiatu ludzkiego
(HHM): Podtoze buforowane HEPES M199 z do-
datkiem albuminy surowicy ludzkiej (HSA).

2) Podtoze do ogrzewania materiatu ludzkiego 1
(HW1): Taki sam jak roztwér HHM, plus 1,0 M
sacharozy.

3) Roztwdr do ogrzewania materiatu ludzkiego 2
(HW?2): Taki sam jak roztwér HHM, plus 0,5 M
sacharozy.

4) Fiolki z odczynnikami sg wykonane z
polipropylenu (PP).

METODA STERYLIZACJI

Przetwarzanie aseptyczne (w tym filtracja
sterylizujgca i napetnianie aseptyczne).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywa¢ w temperaturze od 2°C do 8°C

OKRES TRWALOSCI
12 miesiecy

SRODKI OSTROZNOSCI

1) Uzytkownik powinien by¢ przeszkolonym
specjalistg (np. lekarzem lub embriologiem).

2) Przed uzyciem zestawu uzytkownik powinien
przeczytac ze zrozumieniem instrukcje uzywania
oraz odby¢ szkolenie z zakresu prawidtowych
procedur.

OSTRZEZENIA
1) Dtugoterminowe bezpieczenstwo kriokonserwac-
ji zarodkoéw nie jest znane.

2) Wszystkie produkty krwiopochodne nalezy trak-
towac jako potencjalnie zakazne. Produkt zawiera
albumine surowicy ludzkiej (HSA). Wyniki testow
na obecnos¢ przeciwciat przeciw HIV-1/HIV-2,
HCV i HTLV-1/HTLV-2 byty ujemne, a badania na
HBsAg (HBV) i kite byty niereaktywne. Jednakze
zaden znany test nie moze zagwarantowac,
ze produkty pochodzenia ludzkiego nie beda
zakazne.

3) Nie stosowac do iniekgji.

4) Nie nalezy uzywac fiolek, ktére nosza slady
uszkodzen, ingerencji lub nieszczelnosci, a takze
zawierajgcych czastki state ani takich, ktérych
zawartosc jest metna.

5) Aby uniknac skazenia, zawsze stosowac technike
aseptyczna.

6) Nie uzywac ponownie. Po otwarciu fiolki wszelkie
pozostatosci podtoza nalezy wyrzucié.

7) Po uzyciu produkt nalezy go zutylizowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
odpaddéw medycznych.

INNE WYMAGANE MATERIALY NIEDOLACZONE DO
ZESTAWU

- Stereomikroskop

- Podgrzewany stolik mikroskopowy

- Podgrzewana podktadka w poblizu mikroskopu
- 1 x szalka z 4 studzienkami (4WD)

- 1 x szalka Petriego o $rednicy 35 mm

- Stoper lub minutnik

- Ciekty azot i pojemnik

- Pipeta

PRZYGOTOWANIE

1) Wszystkie procedury nalezy wykonywac¢ w
temperaturze pokojowej (25-27°C).

2) Wszystkie szalki nalezy ogrza¢ do temperatury
25-27°C.

3) HHM i HW2 nalezy ogrza¢ do temperatury 25-27°C;

HW1 nalezy ogrza¢ do temperatury 37°C.

OGRZEWANIE | DOZOWANIE

Ponizsze procedury opisano na przyktadzie
blastocyst. Procedury bruzdkowania zarodkéw sa
takie same.

Podane ponizej objetosci kropli w procedurach
operacyjnych to jedynie wartosci zalecane.
Uzytkownicy moga regulowac objetos¢ w zaleznosci
od wynikéw badan laboratoryjnych.

1) Godzine wczesniej przygotowac szalke do ogrze-
wania (szalke Petriego o $rednicy 35 mm). Odmier-
zy¢ pipetg 3000 pL podtoza HW1 o temperaturze
25-27°C i ogrzac¢ go do temperatury 37°C. llos¢
podtoza w zestawie wystarcza do przetworzenia
trzech blastocyst. W razie potrzeby przetworzenia
wiekszej liczby blastocyst konieczne bedzie uzycie
nowego zestawu.

2) Przenies¢ pojemnik z ciektym azotem zawierajacy
wyroby do przechowywania, ktére majg zostac
ogrzane, do miejsca, gdzie bedzie przeprowadza-
na procedura ogrzewania.

Bezposrednio przed ogrzaniem odmierzy¢ pipeta
900 pL roztworu HW2 o temperaturze 25-27°C do
studzienki nr 2 na szalce Nunc z 4 studzienkami.
Wprowadzi¢ po 900 pL HHM do studzienek nr 3 i 4.
4) Ogrzewanie wyrobu do przechowywania nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z instrukcjg uzywania
danego wyrobu.
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5) Koncdéwke pojemnika zawierajgcego blastocysty
poddane witryfikacji nalezy zanurzy¢ w HW1. Nalezy
wyjac blastocysty z wyrobu do przechowywania.

ROZCIENCZANIE PO OGRZANIU

1) Odmierzy¢ pipetg 20 pL podtoza HW1 zawiera-
Jjacego rozmrozone blastocysty. Blastocysty powin-
ny znajdowac sie posrodku podtoza HW1 (patrz
Rysunek 1). Dozowac blastocysty do studzienki nr
2 z podtozem HW2. Blastocysty i HW1 powinny
by¢ utozone warstwowo (patrz Rysunek 2).

Figura 1. Blastocisti al
centro di HW1

Figura 2. Disposizione di
HW1 e HW2 nel pozzetto 2

Blastocysta

2) Dopo 3 minuti, pipettare 20 pL della soluzione del
pozzetto 2 con le blastocisti nel pozzetto 3. Utiliz-
zare il modello a sandwich come nel passaggio 1.
Attendere 5 minuti. 5 minuti

3) Trasferire le blastocisti nel pozzetto 4 con una
quantita minima di soluzione. Non & necessario
utilizzare il modello a sandwich. Attendere 5
minuti. 5 minuti

4) Prima di effettuare il trasferimento della blastocisti,
trasferirla nel terreno di coltura per 2-4 ore.
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KULLANIM ENDIKASYONU

Vitavitro Warming Kiti, ART prosedurleri igin VitaVitro
Vitrifikasyon Kiti kullanilarak vitrifikasyona ugramis
embriyolarin isitilmasi amaciyla tasarlanmistir.

HEDEFLENEN HASTA POPULASYONU

Urin vitrifiye edilmis embriyolarin ¢ézilmesine
ihtiyac duyan hasta populasyonuna uygulanabilir.

URUN AGIKLAMASI

Bu Urun, yardimci Greme teknolojisi (ART) igin
vitrifiye edilmis embriyolari cézmek icin kullanilir.
Uc ortam icerir: insan Saklama Ortami(HHM), insan
Warming Sollsyonu 1 (HW1) ve insan Warming
Soltsyonu 2 (HW2).

MODEL NUMARASI VE TEKNiK OZELLIKLER

Model No. HW1 HW2 HHM
JD-1.0 T5mL=x2 | 1.0mLx1 1.8 mLx1
JD-2.0 45mLx1 | 45mLx1 45mLx2
JD-3.0 48mLx2 [ 48mLx1 48 mLx1
ID-4.0 20mLx5 | 20mLx 2 20mL=x3
JD-5.0 48mLx2 | 48mLx1 48 mLx2
JD-6.0 20mLx5 | 20mLx3 | 20mL~*x6
JD-7.0 30mLx2 | 30mLx1 30mLx2

TEKNiK OZELLIKLER

Mouse Embryo Assay 96 saatte = %80

SAKLAMA KOSULLARI
2°C - 8°C de saklanir.

RAF OMRU
Uretim tarihinden itibaren12 ay

ONLEMLER

1) Kullanicinin egitimli bir profesyonel (6rnegin
doktor veya embriyolog) olmasi gerekir.

2) Kullanicl, kiti kullanmadan énce kullanim
kilavuzunu okumali, anlamali ve dogru
prosedurler konusunda bilgi sahibi olmalidir.

UYARILAR

1) Embriyolarin kriyoprezervasyonunun uzun
vadeli gtvenligi bilinmemektedir.

2) Tum kan arunleri potansiyel enfeksiydz olarak
degerlendirilmelidir. Bu Grin insan Serum
AlbUmini (HSA) icerir. HIV-1/HIV-2, HCV ve
HTLV-1/HTLV-2 antikorlari icin test yapildiginda
negatif sonug alindi. HBsAg (HBV) ve sifiliz i¢in
reaktif olmadigi bulundu. Ancak, bilinen hicbir
test insanlardan elde edilen Grdnlerin enfeksi-
y6z olmayacagdini garanti edemez.

3) Enjeksiyon amagl kullaniimaz.

4) 4.Hasarli, kurcalanma veya sizdirma belirtisi
olan, partiktl madde veya bulanik bir gérintu
iceren flakonlar kullanmayiniz.

5) Kontaminasyonu énlemek icin her zaman
aseptik teknik kullanin.

6) Tekrar kullanmayin. Flakon agildiktan sonra
kalan ttm medyum atilmalidir.

7) Urtn, kullanimdan sonra tibbi atik mevzuatina
uygun olarak imha edilmelidir.

KITE DAHIL OLMAYAN AMA GEREKLI
MALZEMELER

- Stereomikroskop

- Mikroskopta isitmali tabla

- Mikroskopa yakin isitmali ped

- 1 x four-well dish (4WD)

- 1 x 35 mm Petri Dish

- Kronometre ya da zamanlayici

- Likit nitrojen ve kutu

- Pipet

HAZIRLIK

1) Tum islemler oda sicakliginda (25-27°C)
yapilmalidir.

2) Tum petri kaplari 25-27°C'ye kadar isitilmalidir.

3) HHM and HW2 25-27°C'ye; HW1 37°C'ye kadar
isitiimalidir.

GOZME VE GIKARMA

Asagidaki prosedurlerde érnek olarak blastosist
gosterilmistir. Bolinme evresindeki embriyolar
icin prosedurler aynidir.

Asagidaki islem prosedurlerindeki damla
hacimleri tavsiye niteligindedir. Kullanicilar
hacmi laboratuvar validasyon sonuglarina gére
ayarlayabilirler.

1) Cézme kabini (35 mm Petri kabi) 1 saat
énceden hazirlayin. 3.000 pL 25-27 °C HW1
alin ve 37 “C'ye isitin. Bu Kitin icerigindeki
medyum, U¢ blastosistin islenmesi igin yeter-
lidir. Daha fazla blastosist islenecekse yeni bir
kit kullanilmasi gerekecektir.

2) GCoézme isleminin yapilacagi yere, ¢ozulecek
saklama cihazlarini iceren sivi azot kutusunu
koyun.

3) Coézme isleminden hemen énce dért kuyucuklu
petri kabinin 2. kuyucuguna 25-27 “C'deki
HW2 solUsyonundan 900 pL ekleyin. 3 ve 4.
Kuyucuklarin her birine 900 pyL HHM ekleyin.

4) Strawun ¢ozulmesi, kendisine ait Kullanim
Talimatlar’nda acgiklandigi sekilde yapilmalidir.

5) Vitrifiye edilmis blastosistleri iceren strawun ucu
HW1’e batiriimalidir. Blastosistlerin strawdan
ayrildigina emin olun.vitrifiye edin.

GOZME SONRASI SEYRELTME

1) Co6zUlmus blastosistleri iceren HW1 medyasin-
dan 20 pL alin. Blastosistler, HW1'in ortasinda
olmalidir (Sekil 1°e bakiniz). Blastosistleri, HW2
iceren Kuyucuk 2'ye bosaltin. Blastosistler ve
HW1, bir sandvic¢ duzeni olusturacak sekilde
yerlestirilmelidir (Sekil 2'ye bakiniz).**

Figure 1. HWT'in
ortasindaki Blastosist

Figure 2. Kuyucuk
2'deki HW1 ve HW2'nin
dizenlenmesi

Blastosist

2) 3 dakika sonra, blastosistlerle birlikte Kuyucuk
2 solUsyonundan 20 pL'yi Kuyucuk 3’e aktarin.
Sandvi¢ desenine benzer 1. adimi kullanin. 5
dakika bekleyin. 5 dk

Blastosistleri minimum miktarda soltsyonla
Kuyucuk 4’e aktarin. Sandvi¢ desenini kullan-
maniza gerek yok. 5 dakika bekleyin. 5 dk

3

4

Blastosist transferi yapilmadan énce blastosis-
tler 2-4 saat kultlr ortamina aktarilir.
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(T-cell) blastosist gelisimi
Bakteriyel endotoksin <025 EU/mL

pH 72~76

Sterilite Steril

Her lot ile birlikte saglanan Analiz Sertifikasi'nda
(COA\) lota 6zel test sonuclari mevcuttur.

KOMPONENTLER

1) Human Holding Medium (HHM): insan Serum
AlbUmini (HAS) ile zenginlestirilmis HEPES tamp-
onlu M199 Medyumu

2) Human Warming Solution 1 (HW1): HHM
sollsyonu ile ayni, ek olarak 1.0 M sUkroz igerir.

3) Human Warming Solution 2 (HW2): HHM
sollsyonu ile ayni, ek olarak 0.5 M sUkroz igerir.

4) Flakonlar, Polipropilenden (PP) yapilmistir.

STERILIZASYON METHODU

Aseptik islem (sterilize edici filtrasyon ve aseptik
dolum dahil).

Borkstrasse 10, 48163 MUnster, Germany

Cihazin elektronik IFU’su (e-IFU), basili
kopya ile aynidir. GUvenlik ve Klinik
Performans Ozeti (SSCP) ile birlikte su
baglanti Gzerinden bulunabilir:
www.vitavitro.com

Cihazla ilgili olarak meydana gelen
herhangi bir ciddi olay, Ureticiye ve
kullanicinin ve/veya hastanin yerlesik
oldugu AB Uye Devletinin yetkili
makamina bildirilebilir.
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